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Esame effettuato con 2D (Real-time) ShearWave™ Elastography (Aixplorer Mach
30® - SuperSonic Imagine):

Rigidita media (kPa): 4.8
Rigidita mediale (kPa): 4.9
Diametro (mm): 15
Numero di misurazioni: 3
Stability Index: 96%

L'esaminatore -
Dr.ssa

Liver BX Metavir Score Shear wave kPa Cut-off
(Fibrosis Classification)

FO - F1 (Normal - Mild) <71
F2 (Moderate) 271
F3 (Severe) 287
F4 (Cirrhosis) 210.4
Ref. Ferraioli G e al. Accuracy of Real-Time Shear Wave Elastography for Assessing Liver Fibrosis in

Chronic Hepatitis C: A Pilot Study. Hepatology 2012;56:2125-2133.
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